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(Onepauonn d6aok) Uucruryra ,bamuna®, no cnenupuxanuju Hapyyunoma*®

[MUTAIbBA:

Pitanje br. 1

U tehnickim specifikacijama za stavku 1 - ¢etvrtasti dobo$i za slertlizaciju stoji da se kontejner i
poklopac isporucuju sa platnenim filterom.

Molimo Naru¢oca da dozvoli u¢esce ponudacima koji umesto platnenog filtera uz kontejner
isporucuju teflonski filter.

Teflonski filter predstavlja bolje re$enje od zahtevanog. Teflonski filter je filter za visekratnu
upotrebu | moze se Koristiti 2.000 slerilizacija. Svi standardi vezani za sterilizaciju preporucuju
izbacivanje tekstila iz upotrebe u sterilizacijama, a to podrazumeva i tekstilne filtere.

Pitanje br. 2

U tehni¢kim specifikacijama za poziciju br. 1 - ¢etvrtasti dobosi za sterilizaciju zahtevana je
dimenzija kontejnera 299x278x263 mm

Molimo Narucioca da dozvoli udedc¢e ponudacu koji nudi kontejner dimenzije 310x280x250 mm,
Navedene dimenzije odstupaju od zahtevanih za manje od 5%. U tehnickim specifikacijama nije
navedeno nikakvo odstupanje od zahtevane dimenzije koja je vro specifi¢na i ogranicava
konkurentnost, §to nije u skladu sa ¢alnom 10. ZJN - Nacelo konkurentnosti.

Pitanje br.3

U tehnickim specifikacijama za poziciiu br. 2 - Cetvrtasti dobosi za sterilizaciju stoji da se
kontejner i poklopac isporuduju sa platnenim filterom.

Molimo Narug&ioca da dozvoli u¢e$ée ponudacima koji umesto platnenog filtera uz kontejner
isporucuju teflonski filter.

Teflonski filter predstavlja bolje reenje od zahtevanog. Teflonski filter je filter za viSekratnu
upotrebu i moze se koristiti za 2.000 sterilizacija. Svi standardi vezani za steilizaciju preporucuju
izbacivanje tekstila iz upotrebe u sterilizacijama, $to podrazumeva i tekstilne filtere.

Pitanje br. 4

U tehnickim specifikacijama za poziciju br. 2 - Cetvrtasti dobosi za steilizaciju zahtevana je
dimenzija kontejnera 585x278x263 mm

Molimo Naruéioca da dozvoli uéedée ponudadu koji nudi kontejner dimenzije 600x285x255 mm.
Navedene dimenzije odstupaju od zahlevanih za manje od 5%. U tehnickim specifikacijama nije
navedeno nikakvo odstupanje od zahtevane dimenzije koja je vrlo specificna i ogranicava
konkurentnost, §to nije u skladu sa ¢alnom 10. ZJN - Nacelo konkurentnosti.

O OBOP:

Hapyuunail y cBeMy OCTaje NpH 3aXTeBMMa M3 KOHKypCHe fokymeHTauuje. Crneundukanmja je
npeuKMsKpana y ckiaay ca norpedama MHCTUTYTA.
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